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RESUMO: Introdução: A evolução dos instrumentos endodônticos permitiu 
melhores resultados no tratamento do sistema de canais radiculares. Com o 
surgimento dos instrumentos tipo Níquel-titânio (NiTi), houve uma maior 
acomodação destes aos canais, proporcionando maior limpeza e remodelação. 
Flexibilidade e maior resistência à fratura são características observadas nos 
instrumentos NiTi, ainda, há instrumentos que recebem tratamento térmico para 
obter maiores propriedades. No entanto, não existe um consenso na literatura 
relacionando o processo de esterilização e alterações as propriedades do 
instrumento de NiTi que recebeu tratamento térmico. Objetivos: Diante disso, o 
projeto visa avaliar a influência do processo de esterilização nos instrumentos 
endodônticos NiTi, considerando as temperaturas de transformação As e Af. 
Metodologia: Serão utilizados 45 instrumentos rotatórios endodônticos, 

divididos em 5 grupos (n=09): Protaper Universal; K3XF; Twisted file; Profile 
Vortex; ProTaper Next. Estes grupos serão subdivididos em:  instrumentos não 
esterilizados, instrumentos esterilizados três vezes e instrumentos esterilizados 
dez vezes. Os instrumentos serão analisados através do calorímetro diferencial 
por varredura (DSC), o teste será repetido três vezes. Os dados obtidos serão 
tabulados e o teste para análise estatística adequado será realizado com nível 
de significância 0,5%. Resultados e discussões: Espera-se como resultado 

que a estrutura física dos instrumentos rotatórios endodônticos testados não seja 
influenciada pelo processo de esterilização. Para que o estudo seja realizado 
será necessária uma parceria com o Laboratório de Tecnologia e Controle de 
Medicamentos (LabTCoM) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Esta 
parceria beneficia a toda a comunidade científica, uma vez que, o trabalho 
apresenta objetivos ainda não pesquisados e analisados na sociedade científica 
e que o resultado pode ter um impacto direto no atendimento clínico endodôntico. 
Diante do desenvolvimento deste estudo espera-se que o aluno de iniciação 
científica desperte um interesse maior pela área acadêmico-científica, 
desenvolvendo criatividade, senso crítico, reflexivo e intelectual. Além de 
aprender a ler, entender e aplicar os artigos estudados; desenvolver o poder de 
argumentação e redação; ter capacidade de coletar e organizar dados em 
planilhas e seguir cronogramas para execução do projeto. Conclusões: E por 
fim, ser capaz de avaliar os resultados do estudo transmitindo-os para a 
sociedade. O projeto visa ainda a divulgação da pesquisa em congressos e 
reuniões científicas a nível estadual, nacional e internacional, mostrando o 
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envolvimento e apoio da instituição de ensino, UNIT, e do Estado de Alagoas em 
pesquisas científicas que trazem inovação tecnológica para a sociedade. 
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ABSTRACT: Introduction: The evolution of endodontic instruments allowed 

better results in the treatment of root canal system. With the emergence of nickel-

titanium (NiTi) instruments, there was greater wear on these channels, greater 

cleaning and remodeling. Flexibility and greater fracture resistance are 

characteristics observed in NiTi instruments, yet there are instruments that 

receive heat treatment to obtain greater properties. However, there is no 

consensus in the literature relating the sterilization process and changes as 

properties of the NiTi instrument that has received heat treatment. Objectives: 

Given this, the project aims to evaluate the influence of the sterilization process 

on NiTi endodontic instruments, considering the transformation temperatures As 

and Af. Methodology: 45 endodontic rotary instruments will be used, divided into 

5 groups (n = 09): Universal Protaper; K3XF; Twisted file; Vortex Profile; 

ProTaper Next. These groups will be subdivided into: non-sterile instruments, 

sterile instruments three times and sterile instruments ten times. The instruments 

will be analyzed by differential scanning calorimeter (DSC), or the test will be 

repeated three times. The selected data will be tabulated and the statistical 

analysis test will be performed with a significance level of 0.5%. Results and 

discussions: It is expected that the result of the physical structure of the 

endodontic rotary instruments tested will not be influenced by the sterilization 

process. For the study to be conducted, a partnership with the Laboratory of 

Technology and Drug Control (LabTCoM) of the Federal University of Alagoas 

(UFAL) will be required. This partnership benefits the entire scientific community, 

since the work presents objectives not yet researched and analyzed in the 

scientific society and the result can have a direct impact on endodontic clinical 

care. Given the development of this study, it is expected that the student of 

scientific initiation arouse a greater interest in the academic-scientific area, 

developing creativity, critical sense, reflex and intellectual. In addition to learning 

to read, understand and apply the articles studied; develop the power of 

argumentation and writing; be able to collect and organize data into schedules 

and follow schedules to execute the project. Conclusions: Finally, it is possible 

to evaluate the study results transmitted to a society. The project also aims to 

disseminate research in congresses and scientific meetings at state, national and 

international levels, showing the involvement and support of the educational 

institution, UNIT and the State of Alagoas in scientific research that bring 

technological innovations to society. 
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